
Patienten ID : 009
Messzeit : 2023/10/16 09:20

I. Probeninformation
Parameter Status
Verflüssigung Normal
Behandlung zur Verflüssigung Nein
Optische Erscheinung Normal
Viskosität Normal
pH 7,6

II. Testergebnisse
Parameter Ergebnis 6. WHO [ 95 % KI ]
Ejakulat Ejakulatvolumen 4,9 mL ≥ 1,4 mL [ 1,3 - 1,5 ]
Spermienanzahl Konzentration 231,4 M/mL ≥ 16 M/mL [ 15 - 18 ]

Gesamtzahl der Spermien 1133,86 M ≥ 39 M [ 35 - 40 ]
Beweglichkeit Gesamtmotilität 76 % ≥ 42 % [ 40 - 43 ]

Progressiv(PR) 74 % ≥ 30 % [ 29 - 31 ]
   - Schnell bwgl. 16 % - -
   - Lgsm. bwgl. 58 % - -
Nicht-progressiv(NP) 2 % ≥ 1 % [ 1 - 1 ]
Unbeweglich 24 % < 58 % -

Morphologie Normalformen 4 % ≥ 4 % [ 3,9 - 4,0 ]

Details
Konzentration :
MSC 175,9 M/mL
( Konzentration beweglicher Spermien. )

PMSC 171,2 M/mL
( Konzentration progressiv beweglicher Spermien. )

Morphologie :
Kopfdefekte 84 %

Mittelstückdefekte 31 %

Schwanzdefekte 24 %

Überschuß residuales Cytoplasma 46 %

Teratozoospermie-Index 1,93

Beweglichkeit :
LIN (Mtw.) 53 %

STR (Mtw.) 72 %

WOB (Mtw.) 69 %

VAP (Mtw.) 16,0 μm/s

VSL (Mtw.) 12,9 μm/s

VCL (Mtw.) 21,9 μm/s

ALH (Mtw.) 1,7 μm

BCF (Mtw.) 5,0 Hz
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 ❄ : In der Probe wurden Aggregation, Agglutination, Kristalle oder Luftblasen festgestellt.
 ✌ : Die meisten Spermien bewegen sich eher durch äußere Einflüsse fort als selbstständig.
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